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L’ASSIOMA È: «SECURE & PROTECT»

Stabilizza (il catetere) 

e proteggi (il sito di emergenza)



STABILIZZARE IL CATETERE

• Riduzione del rischio di dislocazione

• Ma anche:

• Riduzione del rischio infettivo 

(si evitano i ‘micromovimenti’ nel sito di emergenza)

• Riduzione del rischio trombotico 

(si evita frizione del catetere all’interno della vena)



PROTEGGERE IL SITO DI EMERGENZA

• Riduzione del rischio di contaminazione per via extraluminale

• Per via diretta:

• Copertura non permeabile ai batteri

• Sostanze ad attività antibatterica

• Per via indiretta

• Evitare ristagno locale di sangue e secrezioni 



QUALI SONO I DISPOSITIVI DI 
STABILIZZAZIONE E PROTEZIONE?

1. Antisepsi cutanea con clorexidina 2% in alcol isopropilico 70%

2. Colla in cianoacrilato

3. Feltrini a rilascio di clorexidina

4. Membrana trasparente semipermeabile

5. Membrana trasparente semipermeabile con sistema integrato di fissaggio

6. Sistemi adesivi cutanei

7. Sistemi di ancoraggio sottocutaneo

8. Punti di sutura



COSA DICONO LE LINEE GUIDA PIÙ RECENTI?



LINEE GUIDA E DOCUMENTI DI CONSENSO
• Linee guida AIEOP 2020

• Linee guida dell'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica per la gestione dei dispositivi di accesso venoso centrale 
nei pazienti pediatrici con tumore

• Linee guida SHEA 2022
• Strategie per prevenire le infezioni del flusso sanguigno associate alla linea centrale negli ospedali per acuti: aggiornamento 2022

• Consensus ERPIUP 2023 
• Raccomandazioni europee sulla corretta indicazione e sull'uso dei dispositivi di accesso venoso periferico (consenso ERPIUP): Un 

progetto WoCoVA

• Consensus GAVeCeLT 2024
• Consensus su indicazioni, impianto e gestione dell’accesso venoso centrale nel paziente acuto grave

• Standards INS 2024
• Standards pratici di terapia infusionale, 9a edizione 

• Raccomandazioni GAVeCeLT 2024
• Raccomandazioni GAVeCeLT 2024 per l'indicazione, l'impianto e la gestione dei dispositivi per accesso venoso
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GESTIONE DEL SITO DI EMERGENZA

Le strategie di base sono:

1. antisepsi cutanea con clorexidina al 2% in IPA al 70% (AIEOP 2020, SHEA 2022, ERPIUP 2023, 
INS 2024, GAV 2024)

2. colla in cianoacrilato (AIEOP 2020, ERPIUP 2023, GAV 2024)

3. feltrini a rilascio di clorexidina (AIEOP 2020, SHEA 2022, INS 2024, GAV 2024)

4. medicazione trasparente semipermeabile (AIEOP 2020, ERPIUP 2023, GAV 2024)

5. fissaggio senza sutura (AIEOP 2020, ERPIUP 2023, INS 2024, GAV 2024)



ANTISEPSI CUTANEA CON CLOREXIDINA 2% IN 
ALCOL ISOPROPILICO 70%



ANTISEPSI CUTANEA CON CLOREXIDINA 2% IN 
ALCOL ISOPROPILICO 70%

• È la base fondamentale della protezione del sito di emergenza dalla contaminazione 
batterica

• Da applicare in tutti gli accessi venosi, a tutte le età, sia al momento della inserzione che durante 
la medicazione

• Da utilizzare mediante applicatori monouso monodose, contenenti quantità ben definita di 
antisettico sterile

(AIEOP 2020, SHEA 2022, ERPIUP 2023, INS 2024, GAV 2024)



COLLA IN CIANOACRILATO



COLLA IN CIANOACRILATO

• Utile come protezione del sito di emergenza dal sanguinamento locale e dalla 
contaminazione batterica

• Utile come stabilizzazione per determinati cateteri venosi (agocannule, mini-
midline, cateteri epicutaneo-cavali) e soltanto se abbinata alla membrana trasparente 
semipermeabile.

• Da utilizzare in minime quantità (0.15-0.25 ml), per evitare MARSI.

(AIEOP 2020, ERPIUP 2023, GAV 2024)



FELTRINO A RILASCIO DI CLOREXIDINA



FELTRINO A RILASCIO DI CLOREXIDINA

• Comprovata efficacia nella protezione del sito di emergenza dalla contaminazione 
batterica, limitatamente ai cateteri venosi centrali non tunnellizzati

• Utile per assorbire liquidi e secrezioni, ma non utile come emostatico: per questo motivo, 
al momento dell’impianto preferire la colla in cianoacrilato

• Da sostituire ogni settimana (come la MTS e i sistemi adesivi di fissaggio)

• Da non utilizzare simultaneamente alla colla

(AIEOP 2020, SHEA 2022, INS 2024, GAV 2024)





MEMBRANA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE



MEMBRANA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE

• Ideale protezione del sito di emergenza dalla contaminazione batterica, per tutti i 
dispositivi di accesso venoso (periferici e centrali), in pazienti di tutte le età

• Utile come stabilizzazione soltanto per determinati cateteri (agocannule, mini-midline, 
cateteri epicutaneo-cavali) e soltanto se abbinata alla colla in cianoacrilato; l’uso NON 
abbinato alla colla è certamente meno efficace in termini di stabilizzazione

• La stabilizzazione è migliore se la membrana è bordata

• La quantità di acrilato può aumentare la stabilizzazione, ma aumenta il rischio di MARSI

• Attenzione alla traspirabilità (rischio di MARSI  da macerazione cutanea!)
(MVTR deve preferibilmente essere >1500: Tegaderm Advanced, SorbaView/SorbaShield, IV 3000)



MEMBRANA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE CON 
SISTEMA INTEGRATO DI FISSAGGIO



MEMBRANA TRASPARENTE SEMIPERMEABILE CON 
SISTEMA INTEGRATO DI FISSAGGIO

• La MTS bordata + sistema di rinforzo integrato costituisce sia una protezione del sito di 
emergenza che un presidio di stabilizzazione

• Unica tipologia disponibile in Italia: SorbaView Shield

• Maggiore stabilità rispetto ad una normale MTS bordata

• Utilizzabile per agocannule, mini-midline, midline, PICC (specialmente in ambito intraospedaliero)

• Consigliabile sempre abbinare la colla in cianoacrilato



SISTEMI SUTURELESS AD ADESIVITÀ CUTANEA



SISTEMI SUTURELESS AD ADESIVITÀ CUTANEA

• Sistemi ’sutureless’ con adesività cutanea: StatLock, GripLok, WingGard, etc. 

• Da utilizzare per la stabilizzazione di mini-midline, midline, PICC, CICC, FICC, sia in 
ambito intra che extra-ospedaliero, SEMPRE in combinazione con la colla in cianoacrilato 
e le MTS

• Da sostituire ogni settimana insieme a MTS e feltrino alla clorexidina

• Rischio di MARSI (dermatiti da contatto o allergiche - acrilato)



ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO



ANCORAGGIO SOTTOCUTANEO

• Sistema che stabilizza il catetere mediante ancoraggio nel sottocute
• Unica tipologia al momento disponibile: Securacath

• Ottimale per la stabilizzazione di midline, PICC, CICC, FICC, purché di calibro 3-12Fr, 
in combinazione con la colla in cianoacrilato (prima si ancora, poi si mette la colla)

• Non utilizzabile per agocannule, mini-midline, ECC, CVO

• Richiede adeguato addestramento sia per il posizionamento che per la rimozione

• Provata costo-efficacia nei cateteri ad alto rischio di dislocazione e nei cateteri destinati a 
permanere > 5 settimane



PUNTI DI SUTURA



PUNTI DI SUTURA

• Sistema di fissaggio improprio ed obsoleto – assolutamente da abbandonare per 
qualunque accesso venoso nel bambino e nell’adulto:

• Rischio di infezioni

• Rischio di puntura dell’operatore

• Fissaggio relativamente inefficace

• Unica indicazione oggi accettabile: stabilizzazione dei CVO nel neonato (in 
combinazione con altre strategie: colla in cianoacrilato, MTS, etc.)



QUINDI?



STABILIZZAZIONE/PROTEZIONE DEI CATETERI 
VENOSI OMBELICALI NEL NEONATO

• Problema non risolto

• Utilizzare una combinazione di strategie (punti di sutura, colla in cianoacrilato, MTS, 
sistemi di fissaggio specifici per il CVO, steri-strips, etc.)

• Togliere il CVO il prima possibile (entro 5 gg)



STABILIZZAZIONE/PROTEZIONE DEI CATETERI 
EPICUTANEO CAVALI NEL NEONATO

• Colla in cianoacrilato + MTS
• Usare quantità minima di colla

• Usare MTS  con MVTR > 1500, preferibilmente bordate

• Se vi è un eccesso di catetere, mantenerlo arrotolato sotto la medicazione trasparente

• Controfissare l’aletta con mini-GripLok

• Evitare la sostituzione settimanale della medicazione (sostituire la medicazione soltanto se 
necessario)



STABILIZZAZIONE/PROTEZIONE DI CICC E FICC 
NEL NEONATO

• Colla in cianoacrilato + ancoraggio sottocutaneo + MTS
• La tunnellizzazione, spostando il sito di emergenza in sede più stabile, contribuisce al fissaggio

• Usare MTS con alto MVTR, preferibilmente bordate

• Controfissare l’aletta con StatLock o GripLok, se ciò appare necessario per evitare traumi o 
contaminazioni del catetere



STABILIZZAZIONE/PROTEZIONE DI PICC, CICC E 
FICC NEL BAMBINO E NELL’ADULTO

• Colla in cianoacrilato/biopatch + sistema sutureless + MTS
• Nei cateteri non tunnellizzati, alla prima medicazione rimpiazzare la colla con il biopatch

• Usare MTS con alto MVTR, preferibilmente bordate

• In caso di pazienti con alto rischio di dislocazione o per cateteri da usare in ambito extra-
ospedaliero, utilizzare sistemi sutureless con ancoraggio sottocutaneo

• Controfissare l’aletta con StatLock o GripLok, se ciò appare necessario per evitare traumi o contaminazioni 
del catetere

• In CICC/FICC messi in emergenza (il catetere va tolto entro 24-48 ore), utilizzare soltanto sistemi 
sutureless ad adesività cutanea tipo Statlock o GripLok

• In PICC/CICC/FICC da utilizzare per brevi periodi, in ambito intraospedaliero (es. : nel peri-
operatorio), considerare la possibilità di usare MTS con sistema integrato di fissaggio



STABILIZZAZIONE/PROTEZIONE DI PICC, CICC E 
FICC NEL BAMBINO E NELL’ADULTO



INFINE:

• Utilizzare ‘bundle’ di inserzione (cf. protocolli SIP, SIC, SIF, etc.)

• Utilizzare ‘bundle’ di medicazione 

• Utilizzare ‘checklist’ operative coerenti con i ‘bundle’ 

• Utilizzare ‘pack’ di inserzione e ‘pack’ di medicazione che facilitino la applicazione dei 
‘bundle’



UN ULTIMO COMMENTO A PROPOSITO DELLA 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE



UN ULTIMO COMMENTO A PROPOSITO DELLA 
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

• Per il momento, 
preoccupiamoci della 
imbecillità naturale….



TESTI DI RIFERIMENTO
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TESTI DI RIFERIMENTO
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SITO WEB DI RIFERIMENTO: WWW.GAVECELT.IT

http://www.gavecelt.it/


GRAZIE DELL’ATTENZIONE

mauropittiruti@me.com
www.gavecelt.it

mailto:mauropittiruti@me.com
http://www.gavecelt.it/
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