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EFFICACIA COME PROTEZIONE ANTIBATTERICA

• Protezione 100% da flora batterica ambientale

• Se associata a biopatch, vi è riduzione anche della flora batterica residenziale

• Se ad alto MVTR, la riduzione della umidità ulteriormente sfavorisce la crescita batterica

• Se associata a colla in cianoacrilato,  la protezione antibatterica è assicurata anche dalla 
emostasi e dalla chiusura ‘meccanica’ della breccia cutanea



EFFICACIA COME PROTEZIONE ANTIBATTERICA

MTS associata ad un ‘bundle’ di strategie può azzerare il rischio di contaminazione batterica per via 
extraluminale.

Esempio:

- MTS + tunnellizzazione + colla in cianoacrilato + antisepsi con CHG 2% + 

sistema sutureless + biopatch
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EFFICACIA COME STABILIZZAZIONE

• La adesività della MTS conferisce stabilizzazione a catetere e aletta

• MTS bordata = maggiore stabilizzazione

• Da associare quasi sempre ad altre strategie di stabilizzazione

• Colla in cianoacrilato

• Sistema integrato di fissaggio 

• Sistema sutureless ad adesività cutanea

• Ancoraggio sottocutaneo
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POSSIBILI RISCHI

• Dislocazione del catetere

• MTS a scarsa adesività e/o non bordate e/o non associate ad altre strategie di stabilizzazione

• MARSI

• MTS a basso MVTR e/o con eccesso di acrilato e/o gestite in modo inappropriato



CRITERI DI SCELTA DELLE MTS



TRASPIRABILITÀ

• MVTR = moisture vapor transfer rate (grammi H2O/mq/24 ore)
• > 500 – minimo accettabile secondo la farmacopea britannica

• > 900 – buona traspirabilità (Jones, JAVA 2004)

• > 1500 – alta traspirabilità (consigliata dalle più recenti linee guida)
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NEONATO: AGOCANNULE E CATETERI 
EPICUTANEO-CAVALI

• Colla in cianoacrilato + MTS
• Usare quantità minima di colla (0.15-0.20 ml)

• Usare sempre MTS con MVTR > 1500, preferibilmente bordate

• Evitare la sostituzione settimanale della medicazione (sostituire la medicazione soltanto se 
necessario)



NEONATO: CATETERI VENOSI OMBELICALI

• Problema non risolto

• Utilizzare una combinazione di strategie (punti di sutura, colla in cianoacrilato, MTS, 
sistemi di fissaggio specifici per il CVO, etc.)



BAMBINO E ADULTO: AGOCANNULE

• MTS
• Usare preferibilmente MTS con MVTR > 1500 (specialmente nel bambino o nei 

pazienti a rischio di MARSI o con alta traspirazione)

• Colla in cianoacrilato
• Da aggiungere nelle agocannule destinate a rimanere in sede >48 ore

• Usare quantità minima di colla (0.15-0.20 ml)



MINI-MIDLINE (CANNULE PERIFERICHE LUNGHE)

• Colla in cianoacrilato + MTS + sutureless device ad adesività cutanea
• Usare quantità minima di colla

• Usare MTS con MVTR > 1500, preferibilmente bordate

• Il sutureless device si può evitare usando MTS con sistema integrato di fissaggio



MIDLINE

• Colla in cianoacrilato/biopatch + MTS + ancoraggio sottocutaneo
• Usare quantità minima di colla (soltanto per la prima settimana)

• Aggiungere biopatch (dalla prima settimana in poi)

• Usare MTS con MVTR > 1500, preferibilmente bordate

• In casi particolari, aggiungere un sutureless device ad adesività cutanea come sistema di 
controfissaggio,



CATETERI VENOSI CENTRALI NON TUNNELLIZZATI

• Colla in cianoacrilato/biopatch + MTS + ancoraggio sottocutaneo
• Usare quantità minima di colla (soltanto al momento dell’impianto)

• Aggiungere biopatch (dalla prima settimana in poi)

• Usare MTS con MVTR > 1500, preferibilmente bordate

• In casi particolari, aggiungere un sutureless device ad adesività cutanea come sistema di 
controfissaggio,



CATETERI VENOSI CENTRALI TUNNELLIZZATI NON 
CUFFIATI

• Colla in cianoacrilato + MTS + ancoraggio sottocutaneo
• Usare quantità minima di colla (soltanto al momento dell’impianto)

• Usare MTS con MVTR > 1500, preferibilmente bordate



CATETERI VENOSI CENTRALI TUNNELLIZZATI 
CUFFIATI

• Colla in cianoacrilato + MTS 
• Usare quantità minima di colla (soltanto al momento dell’impianto)

• Usare MTS con MVTR > 1500, preferibilmente bordate

• Aggiungere sistema sutureless ad adesività cutanea almeno per le prime 5 settimane



PORT CON AGO DI HUBER INSERITO

• MTS 
• Usare MTS con MVTR > 1500, ampia e sempre bordata

• Non utilizzare colla

• Non utilizzare biopatch
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PACK DI MEDICAZIONE

• Medicazione trasparente semipermeabile

• Sutureless device

+

• Connettori senz’ago

• Port protectors

• Siringhe preriempite

• Salviette alla clorexidina

Gestione del sito di emergenza

Gestione delle linee infusionali
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SITO WEB DI RIFERIMENTO: WWW.GAVECELT.IT

http://www.gavecelt.it/


GRAZIE DELL’ATTENZIONE

mauropittiruti@me.com
www.gavecelt.it
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